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WYJAŚNIENIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę jednorazowego sprzętu medycznego 

stosowanego w angiografii, koronarografii, testów ACT, TT, PT, sprzętu do 

angioplastyki rotacyjnej wraz z najmem konsoli, zastawek przezskórnych z najmem 

urządzenia do wymiarowania na potrzeby pracowni hemodynamiki, znak sprawy 

21/Med./2016 

   

Zamawiający 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we 

Wrocławiu działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164) informuje, że wpłynęło 

zapytanie o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w ww. 

postępowaniu przetargowym: 

 

Pytanie nr 1:  

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika prowadzącego 

przedłużającego typu „child In mother” o długości użytkowej 150 cm, długość 

przedłużającego segmentu RX 25 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ? 

Odpowiedź na pytanie nr 1: Nie. Zgodnie z SIWZ. 

 

 

 

 

 

4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY 

z POLIKLINKĄ SP ZOZ we Wrocławiu 
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